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Návod k instalaci Akumulátor 
  

 
 
 
Akumulátor se dobíjí pomocí dodaného síťového napáječe. 
Provozní doba akumulátoru s podsvícením činí 30 h, bez podsvícení 50 h. Doba 
nabíjení do úplného stavu nabití činí asi 12 h.  
 
 
Montáž akumulátoru: 
 

 

 Odstraňte z váhy 
vlhkost, pokud se 
vyskytuje. 

 Obě páčky (1) otočte 
vlevo o 90 °. 
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 Vyjměte kryt prostoru pro 
akumulátor a pěnové prvky. 

 

 Připojte akumulátor. 

   Všímejte si barev: 

            červená s červenou! 

            černá s černou! 

 

 

 Vložte akumulátor tak, aby 
nemohl sklouznout (zablokujte 
pěnovými prvky). 

 

 

     Nezlomte kabel. 
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 Zavřete kryt prostoru pro akumulátor. 

 Obě páčky (1) otočte vpravo o 90 °. 

 

Indikace ukazatele trojúhelníku  nad ukazatelem dobití  znamená, že kapacita 
akumulátoru se brzy vyčerpá. Připojte síťový napáječ, akumulátor bude dobit. 

 

 

Abyste zabránili poškození váhy, nevyvíjejte na ni nadměrný tlak, 
zejména tehdy, když vážní deska leží na váze. 

 


