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Kisa Isletim Kilavuzu

Elektronik KERN Tartilan (Ving Tartilari ve Askili Tartilari harig)
Versiyon 1.0 06/2008

Ayrintili bilgi icin baska dillerde (6rnegin ingilizce) hazirlanmis olan isletim kilavuzlarini www.kern-
sohn.com/manuals adresinde online inceleyebilirsiniz.

Tartl, ,kendi kendine iglemeyen tarti“ olarak kullanim igin dngoralmustar.
Tartim tablasi Uzerinde daimi yuk birakilmamalidir.

Dinamik tartim iglemleri i¢in kullaniimamalidir.

Darbelerden ve asiri yuklemeden mutlaka kaginiimalidir.

Patlama tehlikesi olan mekanlarda asla ¢alistiriimamalidir.

Tartinin yapisal olarak degistiriimesi yasaktir.

YV V VYV VY V V

» Gug¢ adaptorunun baglamadan once, adaptor uzerinde yazili olan voltaj degerinin yerel sebeke voltaji ile
ortusup ortusmedigi kontrol edilecektir.

I"\-
- > Asiri sicaklik dalgalanmalarindan, dogrudan gunes isinlarinin etkili olmasindan, hava cereyanindan ve statik
@ yuklenmeden kaginiimalidir.

> Yuksek nem oranindan, buharlardan ve tozdan korunmalidir.

TET I N > Tartinin saglam, sarsintisiz ve mumkun oldugunca yatay konumda olmasina dikkat edilmelidir.
o
%

®
K E R N KERN & SOHN GmbH Tel: +49-[0]7433- 9933-0, Fax: +49-[0]7433-9933-149

WAAGEN - GEWICHTE - BALANCES - WEIGHTS Ziegelei 1, D-72336 Balingen, E-Mail: info@kern-sohn.com Internet: www.kern-sohn.com



KERN-KA-tr-0810

Dara alma

Acma

Sayfa2/2

| -,
_J
| =
_ll_
| -
2

|

=

l
.

U
_J
-
|

|

S

_l_!_
T —
U
——
U
——
_l_l_
——
2

(" e
2
( am
_ll_
| o
2

ON
OFF

Kapatma

ON
OFF

Tartma

0
-_—e
M
.
0
-_—e
(N




