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 Dla najlepszej 
dokładności, pozwól wadze na rozgrzanie się przez 60 
minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektryczność statyczna 

Najczęściej izolatory, takie jak tworzywa sztuczne, są podatne na 
elektryzacje przy wilgotności względnej otoczenia niższej niż 45% RH. 
Może to wpływać na pomiar wagi i spowodować błąd pomiaru rzędu 
kilku miligramów. Jonizator może bardzo skutecznie wyeliminować 
elektryczność statyczną. 

Jak aktywować jonizator 

Jonizator można aktywować poprzez bezdotykowe czujniki (patrz punkt 
5.4.9) lub za pośrednictwem ikony funkcji  na ekranie głównym. 




