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Inbouw van de interfacekabel KFN-A01 aan de terminal KFN-TM  
 
 

 

Aan de achterzijde van de terminal 
schroeven verwijderen 

  

 

 
 
Deksel afnemen 

 

 

Interfacekabel door de opening van de 
terminal leiden 
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Kabel aan de terminal vastdraaien 

 

 

Kabel in RS-232-printplaat instekken 

 

 

RS-232-printplaat in hoofd-printplaat 
instekken 
 
 
 
 
op pinbezetting letten! 
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Schroef met afstandshouder indraaien 

 

 

Schroeven aan de achterzijde opnieuw 
indraaien 

 

 

 

 

 

Kabel (1,5 m) op de printer/ PC 
aansluiten en bevestigen. 

 


